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Cuneo, 22 GENNAIO  2016 
CHIARIMENTI  

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE IMPIANTABILE PER ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTE PER 24 MESI ALL’AIC 4 - GARA N. 6209266 – CIG VARI.
Richiesta 1:
In merito ai chiarimenti pubblicati in data 23 dicembre 2015, la richiesta n.21 era: “Lotto 13, 14, 16 e 22: Viene richiesta come requisito minimo la Funzione di avviso su parametri elettricie/o clinici. Dato che il controllo remoto del dispositivo è un requisito preferenziale, si chiede se la Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici si debba intendere come allerta paziente vibrazionale/sonora emessa dal defibrillatore in caso di problemi elettrici/clinici”. La risposta a questa richiesta è stata: “ si conferma che la Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici si deve intendere come allerta paziente”.  

Desideriamo evidenziare intanto che la “Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici, viene richiesta come caratteristica indispensabile, non solo nei lotti indicati (13,14,16 e 22), ma anche per i lotti: 15, 17, 19,20, 21, quindi per tutti i lotti ICD tranne che per il 18 e il 23. Si ritiene che la risposta n.21 alla corrispondente richiesta, porti delle sostanziali modifiche al capitolato nella sua versione originale in senso particolarmente restrittivo e limitando drasticamente la concorrenza. “” (omissis)””.  

A fronte di tali considerazioni, si chiede di rettificare la risposta al chiarimento n.21

Risposta 1:
Come è noto gli allarmi di cui sono dotati i dispositivi in questione rappresentano una funzione più semplice di allerta del paziente rispetto alla quale l’eventuale monitoraggio in remoto va a completare l’attività di diagnostica del device per una migliore gestione del paziente stesso.
Si confermano pertanto i chiarimenti già forniti in data 23/12/2015. 
--------------------------------------
Richiesta 2:
Nel lotto 5 è stata eliminata una caratteristica preferenziale (“compatibilità MRI”). Non è stata però modificata la ripartizione (contenuta nel disciplinare di gara) dei 49 punti tecnici.
Risposta 2:
Si richiama la risposta al chiarimento n. 5 pubblicato il 18/01/2016

--------------------------------------
Richiesta 3:
Nel documento “Chiarimenti” del 23 dicembre 2015, alla Richiesta n. 8 viene riportata la seguente risposta: <<La base d’asta è riferita al solo Defibrillatore escluso il catetere sottocutaneo>>, escludendo dalla base d’asta l’elettrocatetere sottocutaneo.

Considerato che  l’elettrocatetere sottocutaneo, così come gli elettrocateteri endocardici, ha una consistente valore tecnologico e considerato altresì che, indipendentemente da questo, nel disciplinare di gara viene riportato che non è possibile produrre offerte in sconto merce, si richiede chiarimento in merito.
Risposta 3:
Si conferma che la base d’asta è stata calcolata avendo riguardo al solo defibrillatore.

Al fine di verificare l’eventuale superamento dell’importo del lotto posto a base di gara non si terrà conto pertanto del catetere sottocutaneo offerto.
--------------------------------------
Richiesta 4:
Si chiede conferma di poter predisporre la documentazione tecnica di gara in un unico faldone con al suo interno la suddivisione con i punti da voi richiesti  (Doc.1- Doc. 2 etc...)a pag. 6-7 del Disciplinare di gara.
Risposta 4:
L’interpretazione è corretta.









[image: image1.emf] Pagina 2 di 2

[image: image2.wmf]