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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MICROCATETERI A PALLONCINO PER TECNICA REMODELLING DOPPIO LUME OCCORRENTI PER MESI DODICI – S.S.D. NEURORADIOLOGIA – SMART CIG N. Z072A042AA.
II° VERBALE

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore dodici e minuti cinque, in Cuneo presso un Ufficio della Struttura Complessa Radiodiagnostica – sito al numero ventisei di Via M. Coppino, si è nuovamente riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione milleduecentoventidue  del  diciannove novembre duemiladiciannove  e così composta:
	Dr.
	Giuseppe
	ROMANO


	-
	Dirigente Medico 

S.C. Radiodiagnostica 
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Davide


	SORTINO
	-
	Dirigente Medico 

S.C. Radiodiagnostica
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa
	Margherita


	VIGLIONE
	
	Dirigente Farmacista 

S.C. Farmacia Ospedaliera
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amministrativo - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-   SEGRETARIO

VERBALIZZANTE


A questo punto la Commissione, dopo aver verificato la completezza e la conformità della documentazione trasmessa dalle ditte offerenti rispetto a quanto richiesto, procede all’attribuzione dei punteggi in ordine al seguente criterio di valutazione:

- caratteristiche tecnico-qualitative ...........................................punteggio max 70 

L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

n. 10 
Microcateteri a palloncino per tecnica remodelling a DOPPIO LUME e relativa guida
	
	MAX PUNTI
	AB MEDICA
	MEDTRONIC ITALIA

	Codici offerti
	
	2/ECL2L….

2/COP2L….

2/HYBRID……


	104-4370,4153,4470,4415,

4420, 4770,4715,4310, 4315,

4112, 4113, 4127,4132, 4515, 4520,4530

	Rapidità sgonfiaggio
	15
	7
	

	Profilo pallone
	10
	4
	

	Navigabilità microcatetere
	10
	3
	

	Navigabilità guida
	10
	4
	

	Completezza gamma
	15
	10
	

	Scorrevolezza
	10
	3
	

	TOTALE PUNTI


	70
	31 *
	ESCLUSA **


*la Ditta AB Medica S.p.A. risulta esclusa, in quanto il punteggio complessivo attribuito risulta insufficiente rispetto alla soglia di 35 punti previsto dalla disciplina di gara.

** la Ditta Medtronic Italia S.p.A. risulta esclusa, in quanto ha offerto un dispositivo non conforme a quanto specificatamente richiesto e precisamente ha offerto un microcatetere a palloncino a lume singolo anziché doppio lume. 
Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta.

Essendo le ore dodici e minuti trenta, il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso:
	Dr.
	Giuseppe
	ROMANO

	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Davide
	SORTINO
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Margherita
	VIGLIONE
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
------------------------------------
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE
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