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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO – S.C. RADIODIAGNOSTICA – GARA N. 7552662 CIG VARI.
I° VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio, alle ore dodici e minuti dieci, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Radiodiagnostica – sito al numero ventisei di Via M. Coppino, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milleduecentoventitre del diciannove dicembre duemiladiciannove  e così composta:
	Dr.
	Enrico
	PEANO

	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica

	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Alberto
	BALDERI
	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica

	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Margherita
	VIGLIONE
	-
	Dirigente Farmacista
S.C. Farmacia Ospedaliera
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta illustrando agli intervenuti che in ordine alla gara in argomento, richiesta d’offerta protocollo numero trentunmilatrecentottantanove del quattro ottobre duemiladiciannove                       (avviata utilizzando il portale www.acquistinretepa.it – RDO 2405590) sono pervenute numero quattro offerte da parte delle Ditte Boston Scientific S.p.A., Cardinal Health Italy  509 S.r.l., Medtronic Italia S.p.A., Seda S.p.A. 
Il Presidente rileva preliminarmente che, in applicazione alla vigente normativa anticorruzione, ciascun Componente della Commissione ha proceduto alla compilazione e alla sottoscrizione di specifica dichiarazione relativa alla inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione all’incarico. 

Premesso quanto sopra, la Commissione esamina la richiesta d’offerta e prende atto dei seguenti criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione:
	
	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO MAX

	1
	Caratteristiche tecnico - qualitative
	70

	2
	Prezzo
	30

	
	Punteggio massimo complessivo
	100


In particolare la Commissione rileva che in merito al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative” i punteggi dovranno essere attribuiti prendendo in esame i seguenti elementi:
Lotto n. 1:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10

	Scorrevolezza nel vaso
	10

	Atraumaticità
	10

	Radiopacità
	10

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	5

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 2:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10

	Scorrevolezza nel vaso
	10

	Atraumaticità
	10

	Radiopacità
	10

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	5

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 3:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10

	Scorrevolezza nel vaso
	10

	Atraumaticità
	10

	Radiopacità
	5

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	10

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 4:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10

	Scorrevolezza nel vaso
	10

	Atraumaticità
	10

	Radiopacità
	5

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	10

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 5:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10

	Scorrevolezza nel vaso
	10

	Atraumaticità
	10

	Radiopacità
	5

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	10

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 6:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10

	Scorrevolezza nel vaso
	10

	Atraumaticità
	10

	Radiopacità
	5

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	10

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 7:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	5

	Scorrevolezza nel vaso
	5

	Atraumaticità
	5

	Radiopacità
	5

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	5

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	Capacità di recupero
	20

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 8:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	5

	Scorrevolezza nel vaso
	5

	Atraumaticità
	5

	Radiopacità
	5

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	5

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	Capacità di recupero
	20

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 9:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	5

	Scorrevolezza nel vaso
	5

	Atraumaticità
	5

	Radiopacità
	5

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	5

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	Capacità di recupero
	20

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 10:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	10

	Scorrevolezza nel vaso
	10

	Atraumaticità
	5

	Radiopacità
	15

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	5

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	5

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	5

	Resistenza al kinking
	5

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	TOTALE PUNTI

	70


Lotto n. 11:

	CRITERI 
	MAX PUNTI

	Scorrevolezza nel catetere portante
	5

	Scorrevolezza nel vaso
	5

	Atraumaticità
	5

	Radiopacità
	5

	Portanza
	5

	Resistenza alle pieghe
	10

	Qualità/tipologia di materiale, rivestimento
	10

	Gamma offerta conformazione punte e lunghezze
	10

	Resistenza al kinking
	10

	Indeformabilità del catetere durante le manovre di cateterismo
	5

	TOTALE PUNTI

	70


Punteggio di sufficienza tecnica:

saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in punti 35.

Si procederà all’apertura della Busta Economica, previo avviso trasmesso mediante l’area comunicazioni della piattaforma di negoziazione www. acquistinretepa.it., e verranno attribuiti i punteggi relativi al parametro “Prezzo”. Il punteggio 30 del parametro sarà assegnato ad ogni offerta con il criterio della proporzionalità inversa e, precisamente, mediante la seguente formula:

- offerta con il valore più basso =


         punti    30

- altre offerte punteggi così determinati:             valore più basso  x   punti  30

                                                                                     valore offerta in esame

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio più elevato, dando la possibilità a ciascun partecipante di consultare la ragione sociale e forma di partecipazione di ogni altro concorrente nonché l’offerta economica complessiva formulata.

Successivamente la Commissione Giudicatrice stabilisce che la Dr.ssa Viglione trasmetta la campionatura, giacente presso il Punto Unico di ricevimento merce dell’Azienda Ospedaliera, alla Struttura Complessa interessata affinché proceda alla fase di espletamento delle prove tecniche del materiale proposto dalle Ditte offerenti.
Essendo le ore dodici e minuti venticinque la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, per concludere l’attività di valutazione, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto:
	Dr.
	Enrico
	PEANO

	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Alberto
	BALDERI
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Margherita
	VIGLIONE
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
------------------------------------
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE
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