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Cuneo, 27/05/2015
CHIARIMENTI
FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI STENT PER RADIOLOGIA E PER NEURORADIOLOGIA OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO – GARA NUMERO 5992196 - CIG VARI.
Quesito n. 1

In merito alla procedura in oggetto si richiede la documentazione tecnica su supporto CDrom, è possibile utilizzare come supporto la chiavetta USB?

Risposta al Quesito n. 1
E' possibile utilizzare come supporto la chiavetta USB.
Quesito n. 2
Nel Disciplinare di gara punto 7 si richiede un dichiarazione da cui risulti la copertura assicurativa di cui all’art. 18 del Capitolato tecnico e d’oneri: essendo distributori di dispositivi medici non abbiamo una polizza che copre i danni derivanti dall’utilizzo dei ns. prodotti perché è il produttore che stipula questo genere di polizza, dobbiamo quindi allegare copia della polizza del produttore?
Risposta al Quesito n. 2

In gara è possibile allegare copia della polizza del produttore unitamente alla dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione della fornitura, a stipulare apposita polizza assicurativa o a  produrre  appendice a polizza già esistente secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato tecnico e d'oneri.
Quesito n. 3
Lotti 7 e 8 – Vedasi le rispettive descrizioni sul Capitolato Speciale di Gara – stante la tipologia di combinazioni diametro-lunghezza e l’indicazione d’uso, si chiede di confermare che il materiale dello stent richiesto al lotto 7 è da intendersi Cromo-Cobalto e per il lotto n. 8 è da intendersi Acciaio

Risposta al Quesito n. 3
Si conferma che il lotto 7 è riferito a stent in cromo-cobalto e il lotto 8 a stent in acciaio.
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