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AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI SPIRALI E MICROSPIRALI PER EMBOLIZZAZIONE OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO - S.C. RADIODIAGNOSTICA. GARA N. 8170522– CIG VARI.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di settembre, si è riunita, alle ore dodici e minuti trentacinque, in Cuneo presso la S.C. Farmacia Ospedaliera – sita al numero ventisei di via Michele Coppino, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero ottocentonovanta del ventiquattro giugno duemilaventuno e così composta:
	Dr.
	Alberto
	BALDERI
	-
	Dirigente Medico

S.C. Farmacia Ospedaliera 
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Simone
	BONGIOVANNI
	-
	Dirigente Medico 

S.C. Radiodiagnostica
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa
	Marianna
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista 

S.C. Farmacia Ospedaliera
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amministrativo - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-   SEGRETARIO

VERBALIZZANTE


La Commissione, a seguito dell’esame della documentazione tecnica e tenuto conto dell’esito delle prove della campionatura trasmessa dalle Ditte offerenti, attribuisce i seguenti punteggi in ordine al criterio “Caratteristiche tecnico - qualitative” - avente punteggio massimo 70 punti come da disciplina di gara:
Lotto n. 1 – Cig. 8776183F4E

n. 50
Spirali in platino per embolizzazioni periferiche, gamma diametri disponibili, 37’,  lunghezza 300 mm

	CRITERI 
	PUNTI MAX
	AB MEDICA

	Modelli offerti


	
	Balt Extrusion  2/SPI……

	Maggior capacità di conformarsi nel lume vasale


	10
	6

	Maggior duttilità all’interno di vasi tortuosi


	10
	6

	Maggior correttezza nel posizionamento in prossimità dell’ostio vasale


	10
	6

	Maggior capacità di ancoraggio nel lume vasale


	10
	6

	Gamma di spirali (maggior gamma)


	10
	6

	Maggiore radiopacità (visibilità alla fluoroscopia)


	10
	6

	Facilità di introduzione (maneggevolezza e semplicità)


	5
	3

	Maggior capacità di controllo/riduzione dell’artefatto nel post processing  TC


	5
	3

	TOTALE PUNTI

	70
	42


Lotto n. 2 – Cig n. 8776194864

n. 40
Spirali in platino per embolizzazioni periferiche, gamma diametri disponibili, 37’, lunghezza 120 mm
	CRITERI 

	PUNTI MAX
	AB MEDICA

	Modelli offerti


	
	Balt Extrusion

2/SPI……

	Maggior capacità di conformarsi nel lume vasale


	10
	6

	Maggior duttilità all’interno di vasi tortuosi


	10
	6

	Maggior correttezza nel posizionamento in prossimità dell’ostio vasale


	10
	6

	Maggior capacità di ancoraggio nel lume vasale


	10
	6

	Gamma di spirali (maggior gamma)


	10
	6

	Maggiore radiopacità (visibilità alla fluoroscopia)


	10
	6

	Facilità di introduzione (maneggevolezza e semplicità)


	5
	3

	Maggior capacità di controllo/riduzione dell’artefatto nel post processing  TC


	5
	3

	TOTALE PUNTI

	70
	42


Lotto n. 3 – Cig n. 8776201E29

n. 100
Microspirali in platino per embolizzazioni periferiche, gamma diametri disponibili, 18’, lunghezza 150 mm

	CRITERI 
	PUNTI MAX
	AB MEDICA
	COOK ITALIA

	Modelli offerti


	
	Balt Extrusion

2/SPI……
	Nester e Tornado

	Maggior capacità di conformarsi nel lume vasale


	10
	6
	

	Maggior duttilità all’interno di vasi tortuosi


	10
	6
	

	Maggior correttezza nel posizionamento in prossimità dell’ostio vasale
	10
	6
	

	Maggior capacità di ancoraggio nel lume vasale


	10
	6
	

	Gamma di spirali (maggior gamma)


	10
	6
	

	Maggiore radiopacità (visibilità alla fluoroscopia)


	10
	6
	

	Facilità di introduzione (maneggevolezza e semplicità)


	5
	3
	

	Maggior capacità di controllo/riduzione dell’artefatto nel post processing  TC
	5
	3
	

	TOTALE PUNTI

	70
	42
	(*)


(*) la ditta Cook Italia S.r.l risulta esclusa poiché ha offerto un dispositivo non conforme a quanto specificatamente richiesto in quanto manca la lunghezza 15 mm
Lotto n. 4 – Cig n. 877751280A

n. 550
Microspirali in platino per embolizzazioni periferiche, gamma diametri disponibili, 18’, lunghezza da 30 mm a 150 mm
	CRITERI 
	PUNTI MAX
	AB MEDICA
	COOK ITALIA

	Modelli offerti


	
	Balt Extrusion

2/SPI……
	Nester e Tornado

	Maggior capacità di conformarsi nel lume vasale


	10
	6
	9

	Maggior duttilità all’interno di vasi tortuosi


	10
	6
	9

	Maggior correttezza nel posizionamento in prossimità dell’ostio vasale
	10
	6
	9

	Maggior capacità di ancoraggio nel lume vasale


	10
	6
	9

	Gamma di spirali (maggior gamma)


	10
	6
	9

	Maggiore radiopacità (visibilità alla fluoroscopia)


	5
	3
	4

	Facilità di introduzione (maneggevolezza e semplicità)


	5
	3
	5

	Maggior capacità di controllo/riduzione dell’artefatto nel post processing  TC
	10
	6
	8

	TOTALE PUNTI

	70
	42
	62


Lotto n. 5 – Cig n. 87775149B0

n. 450
Microspirali per embolizzazione arteriosa tramite microcatetere, diametro da 2 a 6  mm, lunghezza disponibili

	CRITERI 
	PUNTI MAX
	BOSTON SCIENTIFIC

	Modelli offerti


	
	Fibered Platinum

	Maggior capacità di conformarsi nel lume vasale


	10
	7

	Maggior duttilità all’interno di vasi tortuosi


	10
	7

	Maggior correttezza nel posizionamento in prossimità dell’ostio vasale


	10
	8

	Maggior capacità di ancoraggio nel lume vasale


	10
	7

	Gamma di spirali (maggior gamma)


	10
	7

	Maggiore radiopacità (visibilità alla fluoroscopia)


	5
	3

	Facilità di introduzione (maneggevolezza e semplicità)


	5
	3

	Maggior capacità di controllo/riduzione dell’artefatto nel post processing  TC
	10
	7

	TOTALE PUNTI

	70
	49


Lotto n. 6 – Cig n. 8777515A83

n. 50
Spingitori per inserimento delle spirali nei microcateteri

	CRITERI 
	PUNTI MAX
	BOSTON SCIENTIFIC

	Modelli offerti


	
	Coil pusher 16

	Maggior duttilità all’interno di vasi tortuosi


	25
	20

	Maggiore radiopacità (visibilità alla fluoroscopia)


	25
	20

	Facilità di introduzione (maneggevolezza e semplicità)


	20
	15

	TOTALE PUNTI

	70
	55


Lotto n. 7 – Cig n. 8777518CFC

n. 100
Spirali amagnetiche per embolizzazione arteriosa con catetere da .038, conformate a cono (o vortice) diametri 2/4,3/5,3/6,3/7

	CRITERI 
	PUNTI MAX
	BOSTON SCIENTIFIC

	Modello offerto


	
	2D Helical Fibered coil

	Maggior capacità di conformarsi nel lume vasale


	10
	8

	Maggior duttilità all’interno di vasi tortuosi


	5
	4

	Maggior correttezza nel posizionamento in prossimità dell’ostio vasale


	10
	7

	Maggior capacità di ancoraggio nel lume vasale


	10
	7

	Gamma di spirali (maggior gamma)


	10
	7

	Maggiore radiopacità (visibilità alla fluoroscopia)


	10
	7

	Facilità di introduzione (maneggevolezza e semplicità)


	10
	7

	Maggior capacità di controllo/riduzione dell’artefatto nel post processing  TC
	5
	5

	TOTALE PUNTI

	70
	52


Lotto n. 8 – Cig n. 8777519DCF

n. 100
Spirali amagnetiche 0.035 o 0.038, per embolizzazione arteriosa e venosa, diametro da 2 a 20 mm, lunghezza da 1 a 15 cm

	CRITERI 
	PUNTI MAX
	BOSTON SCIENTIFIC
	COOK ITALIA

	Modello offerto


	
	Fibered Platinum Coils
	Inconel-MReye

	Maggior capacità di conformarsi nel lume vasale


	10
	8
	9

	Maggior duttilità all’interno di vasi tortuosi


	10
	4
	4

	Maggior correttezza nel posizionamento in prossimità dell’ostio vasale
	10
	7
	6

	Maggior capacità di ancoraggio nel lume vasale


	10
	7
	8

	Gamma di spirali (maggior gamma)


	10
	7
	7

	Maggiore radiopacità (visibilità alla fluoroscopia)


	5
	7
	7

	Facilità di introduzione (maneggevolezza e semplicità)


	5
	7
	6

	Maggior capacità di controllo/riduzione dell’artefatto nel post processing  TC
	10
	5
	5

	TOTALE PUNTI

	70
	52

	52


Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

Lotto n. 1:

Ditta  AB Medica S.p.A.


punti 42


Lotto n. 2:

Ditta AB Medica S.p.A.


punti 42
Lotto n. 3:
Ditta AB Medica S.p.A.


punti 42
Ditta Cook Italia S.r.l.


esclusa

Lotto n. 4:

Ditta Cook Italia S.r.l.


punti 62

Ditta AB Medica S.p.A.


punti 42
Lotto n. 5:

Ditta Boston Scientific S.p.A.

punti 49
Lotto n. 6:

Ditta  Boston Scientific S.p.A.

punti 55
Lotto n. 7:

Ditta  Boston Scientific S.p.A.

punti 52
Lotto n. 8:
Ditta Boston Scientific S.p.A.

punti 52
Ditta Cook Italia S.r.l.


punti 52

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore tredici e minuti dieci, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti:
	Dr.
	Alberto
	BALDERI

	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Simone
	BONGIOVANNI
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Marianna
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
------------------------------------
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE
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